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Gefeliciteerd!
U heeft voor een FUTECH toestel gekozen.  FUTECH staat garant voor kwalitatieve  
precisiemeetinstrumenten. Samen met de inbreng van de professionele eind-
gebruiker, zorgen wij voor vooruitstrevende en nutsgeoriënteerde apparaten. 

DISTY 40 / DISTY 80

BELANGRIJK!
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gaat gebruiken. Be-
waar deze goed om indien nodig te raadplegen.
Houdt het apparaat buiten het bereik van kinderen, zowel als het aan- of uitgescha-
keld is. Dit apparaat is een kwalitatief precisie-instrument waarmee u voorzichtig 
dient om te gaan. Let op trillingen en schokken. Berg het toestel steeds na gebruik op 
in de draagtas. Let op dat de draagtas en het toestel droog zijn, zoniet kunnen deze 
condensatie in het apparaat veroorzaken. Zorg voor zuivere vensters en reinig deze 
enkel met een zachte doek en glasreiniger. Bij het transporteren, dient u steeds de 
transportblokkage te gebruiken. Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van het 
toestel, zeker bij aanvang van belangrijke uitpaswerkzaamheden. De juistheid van uw 
werk valt volledig onder uw verantwoordelijkheid. Gebruik geen optische materialen 
om naar de laserstraal te kijken, zoals een vergrootglas en let op voor spiegelende 
objecten om oogletsels te voorkomen. Plaats de laser zo zodat niemand opzettelijk 
of onopzettelijk in de laserstraal kan kijken. Demonteer in geen geval dit apparaat, dit 
kan leiden tot blootstelling aan sterke laserstraling. Gebruik het toestel alleen voor 
het projecteren van laserlijnen. Gebruik het toestel niet bij natte weersomstandig-
heden of bij ontvlambare stoffen. Technische veranderingen of wijzigingen aan het 
apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aangebracht worden. In geen 
enkel geval kan de aansprakelijkheid van de fabrikant de waarde van de reparatie of 
vervangingskosten van het apparaat overschrijden. Respecteer het milieu en gooi het 
apparaat, accu’s of batterijen NIET bij het huisvuil, maar geef deze af bij een recycla-
gecentrum.
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1. Scherm
2. On / Measure (aan / meet)-toets
3. Timer
4. Tilt-fucntie
5. Functie-toets
6. Plus-toets
7. Min-toets
8. Geheugentoets 
9. Referentiepunt-toets
10. Beep / Eenheden
11. Wis / Off -toets

12. Laser actief
13. Referentiepunt voorraan
14. Referentiepunt achteraan
15. Referentiepunt eindstuk
16. Max en minimum meting
17. Oppervlakte  / Volume 
18. Indirecte meting   

- Enkelvoudige pythagoras  
- Dubbele pythagoras   
- Dubbele pythag. (halve hoogte)  
- Hellingsfunctie , of

19. Digitale waterpas / record nummer
20. Geheugensymbool
21. Foutsymbool
22. Timer
23. Enkele/continue afstandsmeting
24. Batterij
25. Tussenlijn 1
26. Tussenlijn 2
27. Tussenlijn 3
28. Overzichtlijn
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Eerste ingebruikname
Plaatsen / vervangen van batterijen
 ∙ Verwijder het deksel van het batterijcompartiment en bevestig de handstrap.
 ∙ Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit
 ∙ Sluit het batterijcompartiment opnieuw.

 Belangrijk
 Gebruik enkel alkaline of herlaadbare batterijen.
 Bij het langdurig niet gebruiken van het toestel is het aangewezen de  
 uit het toestel teverwijderen uit veiligheid of ter voorkoming van corrosie.

Het referentiepunt wijzigen (multifunctioneel eindstuk)
Het instrument kan aangepast worden aan de volgende meetsituaties:
 ∙ Voor metingen van een rand, vouw de positioneerbeugel open tot de eerste klik 

(hoek van 90°).
 ∙ Voor metingen vanuit een hoek, vouw de positioneerbeugel volledig uit.

Menu functies
Meeteenheid

-toets (lang ingedrukt) - Druk op deze toets om de meeteenheid in te stellen. 
Het toestel meet in volgende eenheden: m (meter), ft (feet), in (inch).

Beep
-toets (kort ingedrukt) - U kan het beep-geluid desgewenst aan- of uitzetten.
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Meten met statief
De referentie moet op de juiste manier worden aangepast om correcte metingen te 
kunnen maken met een statief. U kan het referentiepunt instellen door de -toets. 
De instelling wordt op het display getoond.

 
Werking
Aan en uitzetten van het toestel
Zet het toestel aan door gebruik te maken van de -toets.
De -toets voor enkele seconden ingedrukt houden zal het toestel uitschakelen. De 
laser schakelt zichzelf uit na ±30 seconden van inactiviteit, het toestel na ±3 minuten.

Wis-toets
Door op de  -toets te drukken, zal de laatste actie ongedaan gemaakt worden. 
Tijdens het maken van oppervlakte of volumemetingen kan elke afzonderlijke meting 
gedeletet en opnieuw gemeten worden.

Referentiepunt
Het standaard referentiepunt van het toestel bevindt zich aan de achterkant van het 
toestel. Op het display verschijnt volgend symbool: . 
Druk op de -toets om het referentiepunt te verleggen naar de voorkant van het 
toestel. Op het display verschijnt volgend symbool: .
Druk nogmaals op de -toets om het referentiepunt opnieuw naar achteraan het 
toestel te brengen. Het display toont opnieuw het volgend symbool: .
Het referentiepunt kan ook worden verlegd naar het punt van de positioneersbeugel, 
wanneer deze 180° uitgevouwen is. Dit kan met dezelfde toets, enkel wanneer deze 
opengevouwen is. Het display toont .

Tilt-functie
Voor sommige meetfuncties kan de helling van het toestel gebruikt worden om het 
resultaat te berekenen. Gebruik de -toets om deze functie te activeren.
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(bechikbaar voor enkelvoudige pythagoras, dubbele pythagoras, dubbele pythago-
ras met gedeeltelijke hoogte).

Meten
Enkele afstandsmeting
Druk op  om de laser te activeren. Druk opnieuw op  om een afstandsmeting 
te doen. Het resultaat verschijnt onmiddellijk op het display.

Minimum/maximum afstand
Deze functie maakt het mogelijk de minimum en maximumafstand te bepaken van 
een vast meetpunt. Het kan ook gebruikt worden om afstanden te bepalen.  Frequent 
wordt deze functie gebruikt voor het diagonaal meten van een kamer (maximum-
waarde) of voor horizontale afstanden (minimumwaarden). 
Druk op de -toets en houd deze ingedrukt totdat u een beep hoort. Beweeg de 
laser traag op en neer, links en rechts richting het te meten doel 
(bv. de hoek van een kamer).
Druk opnieuw op de -toets om de continue meting te stoppen. De minimum en 
maximumwaarde verschijnen in het display alsook de waarde van de laatste meting 
onderaan het display.

Afstanden optellen / Aftrekken
Druk opnieuw op  om een afstandsmeting te doen. 
 ∙ Gebruik de -toets om een afstand bij de vorige op te tellen.  

Deze handeling kan worden herhaald indien gewenst.
 ∙ Gebruik de -toets om een afstand van de vorige af te trekken.  

Deze toepassing kan worden herhaald indien gewenst.
 ∙ Met de -toets kan u de laatste handeling ongedaan maken. 
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Oppervlakte
Druk op de  -toets. Het symbool  verschijnt op het display.
 ∙ Druk op de -toets om de eerste meting uit te voeren (bv. lengte)
 ∙ Druk op de -toets om de tweede meting uit te voeren (bv. breedte).

Het resultaat verschijnt op de onderste lijn van het display.

Volume
Druk tweemaal op de -toets. Het symbool  verschijnt op het display.
 ∙ Druk op de -toets om de eerste meting uit te voeren (bv. lengte)
 ∙ Druk op de -toets om de tweede meting uit te voeren (bv. breedte).
 ∙ Druk op de -toets om de derde meting uit te voeren (bv. hoogte)

Het resultaat verschijnt op de onderste lijn van het display.

Wanneer u na de volume meting voor een langere tijd op   drukt, zullen er extra 
meetwaarden op het display verschijnen. 
 - totale oppervlakte van plafond / vloer *
 - totale muuroppervlakte *
 - totale omtrek van de vloer *
 - volume

*  uitgaande van een ruimte met rechte muren/plafond/vloer zonder obstakels.
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Meten onder hoek
Bij het aanzetten van het toestel is de gradensensor standaard geactiveerd. 
U kan deze desgewenst activeren of deactiveren door enkele seconden op de  

-toets te drukken. Het aantal graden van de helling worden bovenaan het scherm 
getoond.

Indirecte metingen
Het toestel kan afstanden berekenen doormiddel van de Pythagorasstelling.
Zorg ervoor dat u zich aan de voorgeschreven regels houdt:
 ∙ Alle doelen moeten zich in een horizontaal of verticaal vlak
 ∙ U bekomt het beste resultaat wanneer het toestel zich roteert om een vast punt. 

(bv. met de positioneringsbeugel volledig open en tegen een muur geplaatst.)
 ∙ Minimum/maximum meting kan worden toegepast. Uitleg hierover zie eerder in 

deze handleiding. Minimum waarde dient te worden gebruikt voor metingen in 
een rechte hoek, maximum waarde voor alle andere metingen.

Zorg ervoor dat de eerste meting en de te meten afstand een rechte hoek hebben. 
Gebruik hiervoor de minimale en maximale fucntie, zoals eerder beschreven.
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• Enkele indirecte meting  (eenvoudige pythagoras)
Druk op de -toets tot het -symbool verschijnt op het display. De laser wordt 
geactiveerd. De te meten afstand knippert telkens in het symbool zichtbaar op het 
scherm.Richt de laser naar het bovenste punt (1), en voer de meting uit met de 
-toets. Voer vervolgens de tweede (2), horizontale meting uit.
Na de meting worden de restultaten getoond op het display. De gemeten afstand 
(schuine zijde) wordt getoond op de bovenste lijn, de gemeten horizontale zijde op 
de tweede lijn. De berekende hoogte op de derde lijn.

Hou er rekening mee dat de lengte van de horizontale lijn enkel 100% correct is wan-
neer een preciese verticale meting wordt uitgevoerd.

• Dubbele indirecte meting  (dubbele pythagoras)
Druk op de -toets tot het -symbool verschijnt op het display. De laser wordt 
geactiveerd. De te meten afstand knippert telkens in het symbool zichtbaar op het 
scherm. Richt de laser naar het bovenste te meten punt (L1) en voer de meting uit 
met de -toets. Voer vervolgens de tweede (90°), en de derde (L2) meting uit. De 
resultaten worden nu getoond op het scherm (van boven naar onder):
 ∙ afstand tot het hoogst gemeten punt
 ∙ afstand tot van de gemeten horizontale punt
 ∙ afstand tot het laagst gemeten punt
 ∙ afstand tussen het hoogste (L1) en het laagste (L2) punt (hoogte)
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• Dubbele indirecte meting  (dubbele pythagoras) - gedeeltelijke hoogte
Druk op de -toets tot het -symbool verschijnt op het display. De laser wordt 
geactiveerd. De te meten afstand knippert telkens in het symbool zichtbaar op het 
scherm. Richt de laser naar het bovenste te meten punt (L1) en voer de meting uit met 
de -toets. Voer vervolgens de tweede (L2), en de derde (L3 - 90°) meting uit. De 
resultaten worden nu getoond op het scherm (van boven naar onder):
 ∙ afstand tot het hoogst gemeten punt (L1)
 ∙ afstand tot het tweede gemeten punt (L2)
 ∙ afstand tot het gemeten horizontale punt (L3)
 ∙ afstand tussen het hoogste (L1) en het tweede (L2) punt (hoogte)

Opgeslagen meetwaarden
Druk kort op de -toets, het nummer van de opslagpositie wordt getoond, alsook 
de gemeten waarden. De laatste 99 metingen of berekeningen kunnen opnieuw wor-
den opgeroepen. De toetsen  or  worden gebruikt om door de resultaten te 
bladeren. 
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Bijlage
Berichtcodes

foutcode oorzaak oplossing
204 calculatie error voer de meting opnieuw uit

208 ontvangen signaal te zwak, te lange meet-
tijd, afstand te groot

gebruik een doelplaatje

209 ontvangen signaal te sterk reflectie van het doel is te groot. gebruik een doelplaatje

252 temperatuur te hoog laat het instrument afkoelen

253 temperatuur te laag warm up instrument

255 hardware error schakel het toestel enkele keren aan en uit. als de melding blijft 
verschijnen, is het toestel mogelijk defect. wend u tot uw dealer 
voor hulp of herstelling

Meetomstandigheden
Meetbereik
Disty40 heeft een meetbereik beperkt tot 40m, Disty80 tot 80m. ‘s Nachts, bij duister of wanneer het doel zich in de schaduw 
bevindt, zal het meetbereik zonder doelplaat worden verhoogd. Gebruik een doelplaatje om het meetbereik uit te breiden bij 
daglicht of wanneer het doel slecht reflecterende eigenschappen heeft.

Doeloppervlakken
Meetfouten kunnen optreden bij het meten richting kleurloze vloeistoffen (bv. water) of stofvrij gas, styrofoam of soortgelijke 
semipermeabele oppervlakken. Hoogglansoppervlakken kunnen de laserstraal reflecteren en leiden tot meetfouten. Bij slecht 
reflecterende of donkere oppervlakken kan de nodige meettijd toenemen. 

Zorg
Dompel het instrument niet onder in water. Verwijder eventueel vuil met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen agressieve 
reinigingsmiddelen of oplossingen. Behandel het toestel als een camera of telescoop.
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ALGEMEEN
Beschrijving
Deze aanwijzingen dienen om exploi-
tanten en gebruikers van het instrument 
in staat te stellen om tijdig op eventuele 
gebruiksgevaren in te spelen en indien 
mogelijk te vermijden. De exploitant 
moet er op toezien, dat alle gebruikers 
deze aanwijzingen begrijpen en opvol-
gen.

Onjuist Gebruik
 ∙ Gebruik van het instrument zonder de 

noodzakelijke instructie
 ∙ Toepassing buiten de gebruiks-  

grenzen
 ∙ Het uitschakelen van veiligheidsvoor-

zieningen
 ∙ Het verwijderen van aanwijzings- en 

waarschuwingsstickers
 ∙ Openen van het instrument met ge-

reedschap (schroevendraaier, enz.), 
tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan 
voor bepaalde functies

 ∙ Modificatie of aanpassing van het  
instrument

 ∙ Gebruik na ontvreemding
 ∙ Gebruik van instrumenten met duide-

lijk zichtbare schade of defecten
 ∙ Gebruik van accessoires van andere 

fabrikanten zonder de nadrukkelij-
ke voorafgaande toestemming van  
FUTECH

aties, moet de exploitant de plaatselijke 
veiligheidsautoriteiten en experts raad-
plegen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Fabrikant van het instrument
Laseto N.V., Belgium, BE0808.043.652, 
hierna genoemd FUTECH, is verant-
woordelijk voor de veiligheidstechni-
sche en onberispelijke levering van het 
instrument, inclusief gebruiksaanwijzing 
en originele accessoires.

Fabrikant van niet-FUTECH accessoires
Fabrikanten van niet-Futech accessoires 
zijn verantwoordelijk voor het ontwik-
kelen, invoeren en communiceren van 
veiligheidsconcepten voor hun produc-
ten en voor het functioneren daarvan in 
combinatie met het FUTECH instrument.

Exploitant van het instrument
De beheerder van het instrument heeft 
de volgende verplichtingen:
 ∙ Hij begrijpt de veiligheidsinformatie 

op het instrument en de instructies in 
de gebruiksaanwijzing;

 ∙ Hij is bekend met de plaatselijke voor-
schriften met betrekking tot veiligheid 
en preventie van ongelukken;

 ∙ Hij stelt FUTECH er onmiddellijk van 
op de hoogte, zodra veiligheidsgebre-
ken aan de uitrusting optreden.

 ∙ Onvoldoende veiligheidsmaatregelen 
op de meetlocatie, bijvoorbeeld bij 
metingen op of langs wegen.

 ∙ Andere personen met opzet verblin-
den

 ∙ Het besturen van machines, bewe-
gende objecten en dergelijke moni-
toring toepassen zonder aanvullende  
controle- en veiligheidsvoorzieningen.

WAARSCHUWING
Bij ondeskundig gebruik bestaat gevaar 
voor letsel, het niet functioneren of het 
ontstaan van materiële schade. Het is de 
taak van de exploitant om de gebruiker 
te informeren over gevaren en hoe deze 
te vermijden. Het instrument mag pas in 
gebruik worden genomen, nadat de ge-
bruiker de betreffende instructies heeft 
ontvangen.

BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK
Omgeving
Geschikt voor gebruik in atmosferen 
bestemd voor permanente menselijke 
bewoning; niet geschikt voor gebruik 
in een corrosiegevoelige of explosieve 
omgeving.

GEVAAR
Alvorens te gaan werken in een gevaar-
lijke explosieve omgeving, of vlak bij 
elektrische installaties of dergelijke situ-
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GEBRUIKSRISICO’S
WAARSCHUWING
 ∙ De exploitant is er verantwoordelijk 

voor, dat het instrument conform de 
voorschriften wordt gebruikt. Deze 
persoon moet tevens zorgen voor een 
goede training en inzet van het per-
soneel, dat het instrument gebruikt 
en voor de veilige toepassing van de 
apparatuur.

 ∙ Ontbrekende of onvolledige instructie 
kan leiden tot een onjuiste bediening 
of ondeskundig gebruik. Daarbij kun-
nen zich ongelukken voordoen met 
ernstig lichamelijk letsel, aanzienlij-
ke materiële en financiële schade en 
schade aan het milieu.

 ∙ Alle gebruikers dienen de veiligheids-
aanwijzingen van de fabrikant en de 
instructies van de beheerder op te 
volgen.

 ∙ Pas op voor foutieve meetresultaten 
nadat een instrument is gevallen, mis-
bruikt, gemodificeerd, opgeslagen is 
geweest gedurende een langere peri-
ode of getransporteerd.

 ∙ Als het instrument wordt gebruikt met 
accessoires, bv.: masten, baken, meet-
stokken, kan het risico van bliksemin-
slag worden vergroot.

 ∙ Gebruik het instrument niet tijdens on-
weer.

 ∙ Onvoldoende beveiliging van de 

werklocatie kan leiden tot gevaarlijke 
situaties, bijvoorbeeld in het verkeer, 
op bouwlocaties en op industriële in-
stallaties.

 ∙ Zorg er altijd voor, dat de werkloca-
tie voldoende veilig is. Volg de voor-
schriften betreffende veiligheid en ter 
voorkoming van ongelukken en voor 
wegverkeer strikt op.

 ∙ Als de met het instrument gebruik-
te accessoires onvoldoende worden 
vastgezet en het instrument bloot 
wordt gesteld aan mechanische schok-
ken, bijvoorbeeld stoten of vallen, dan 
kan het instrument beschadigd raken 
of kunnen mensen worden verwond.

 ∙ Zorg er bij het opstellen van het in-
strument voor, dat accessoires correct 
worden bevestigd, aangesloten en 
voldoende gefixeerd zijn. Vermijd het 
blootstellen van het instrument aan 
mechanische belasting.

 ∙ Tijdens vervoer, verschepen of verwij-
deren van accu’s bestaat de mogelijk-
heid dat onvoorziene mechanische 
invloeden brandgevaar veroorzaken.

 ∙ Voor verscheping of vernietiging van 
het instrument, de accu’s eerst ontla-
den door het instrument aan te laten 
staan tot de accu’s leeg zijn. Als accu’s 
worden verscheept of vervoerd, moet 
de exploitant van het instrument er 
voor zorgen, dat aan de van toepas-

sing zijnde nationale en internationale 
regels en voorschriften wordt voldaan. 
Neem vooraf contact op met uw plaat-
selijke agent of vrachtvervoersbedrijf.

 ∙ Hoge mechanische belasting, hoge 
omgevingstemperaturen of onder-
dompeling in vloeistoffen kan lekk-
age, brand of explosie van de accu’s 
veroorzaken.

 ∙ Bescherm accu’s tegen mechanische 
invloeden en hoge omgevingstempe-
raturen. Laat accu’s niet in vloeistoffen 
vallen of dompel ze daarin onder.

 ∙ Kortsluiten van accupolen kan over-
verhitting, brand of verwondingen 
veroorzaken, bijvoorbeeld tijdens be-
waren of vervoer in (jas)zakken kunnen 
de accupolen in contact komen met 
sieraden, sleutels, gemetalliseerd pa-
pier of andere metalen voorwerpen.

 ∙ Zorg er voor, dat accupolen niet in 
contact komen met metalen voorwer-
pen.

 ∙ Tijdens de werking van het instrument 
bestaat het gevaar voor beknellen van 
vingers door bewegende delen.

 ∙ Houd een veilige afstand aan naar be-
wegende delen.

 ∙ Bij het ondeskundig vernietigen van 
het product kan het volgende zich 
voordoen.

 ∙ Verbranden van polymere onderdelen 
kan giftige gassen produceren, die de  
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gezondheid kunnen schaden.
 ∙ Als batterijen of accu’s beschadigd 

raken of sterk worden verwarmd, dan 
kunnen zij exploderen en vergiftiging, 
brand, corrosie of milieuvervuiling ver-
oorzaken.

 ∙ Verwijdering van het instrument op 
een onverantwoorde wijze kan er 
voor zorgen, dat onbevoegden door 
incorrect gebruik de wet overtreden. 
Hierdoor kunnen zij zichzelf en derden 
blootstellen aan ernstige verwondin-
gen en het milieu vervuilen;

 ∙ Het product mag niet met het huisvuil 
worden weggegooid.

 ∙ Het verwijderen van het instrument 
moet in overeenstemming zijn met 
de geldende regels in uw land. Be-
scherm het product te allen tijde te-
gen het gebruik door onbevoegden. 

LASERCLASSIFICATIE
Algemeen
De onderstaande richtlijnen (in overeen-
stemming met de geldende internati-
onale normen IEC 60825-1(2007- 03) 
en IEC TR 60825-14 (2004-02)) bieden 
instructie en trainingsinformatie voor 
de exploitant van het instrument en de 
persoon die de apparatuur werkelijk ge-
bruikt, ten einde op werkrisico’s te antici-
peren en deze te vermijden. 

De beheerder moet er op toezien, dat 
alle gebruikers deze aanwijzingen be-
grijpen en opvolgen. Instrumenten ge-
classificeerd als laser Klasse 1, Klasse 2 
en Klasse 3R vereisen geen:
 ∙ betrokkenheid van een laserveilig-

heidspersoon,
 ∙ beschermende kleding en veiligheids-

bril,
 ∙ speciale waarschuwingsborden bin-

nen het werkgebied van de laser, 
indien gebruikt en bediend zoals be-
schreven in deze gebruiksaanwijzing 
vanwege het lage risiconiveau voor oog-
letsel.
Instrumenten geclassificeerd als laser 
Klasse 2 of klasse 3R kunnen verblin-
ding, flitsblindheid en nabeelden ver-
oorzaken, vooral indien gebruikt bij wei-
nig omgevingslicht.

CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren hierbij dat dit product vol-
doet aan de volgende normen en richt-
lijnen:

Normen
EN 61326-1: 2013
EN 61326-2-2: 2013

in overeenstemming met de voorschrif-
ten bepaald in de richtlijnen:

EG-richtlijn
2014/30/EU (richtlijn elektromagneti-
sche compatibiliteit)

Indien uw toestel de vereiste tolerantie 
niet haalt, dient u het apparaat naar uw 
servicepunt of dealer terug te sturen 
voor onderhoud. Reparaties uitgevoerd 
door niet geautoriseerde personen 
doen de garantie automatisch vervallen. 

Alle afbeeldingen, uitleg of technische 
specificaties kunnen worden geactuea-
liseerd zonder voorafgaande berichtge-
ving.
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FUTECH meetinstrumenten zijn gemaakt met zorgvuldig 
gekozen onderdelen en vervaardigd met de grootste zorg. 
Op die manier kunnen wij u een optimale kwaliteit bieden. 
Mocht uw toestel toch defecten vertonen ten gevolge van 
materiaal- of productiefouten, kan u gedurende 2 JAAR re-
kenen op de fabrieksgarantie.

Tijdens deze periode wordt uw meetinstrument gratis her-
steld of vervangen indien aan alle volgende voorwaarden 
zijn voldaan:

1. Uw toestel is maximaal 2 jaar geleden gekocht bij een 
erkende FUTECH verdeler. U bewijst dit door een ko-
pie van de aankoopfactuur waarop het type toestel en 
het serienummer van het toestel zijn vermeld, bij het 
defecte toestel te voegen.

2. U bezorgt het defecte toestel aan een erkende  
FUTECH verdeler in zijn originele beschermende ver-
pakking (tas in stof, plastiek koffer,…).

3. Het toestel vertoont geen schade ten gevolge van 
fout gebruik (bv. barst(en) door een val, interne water-
schade, gesmolten zekeringen door het gebruik van 
een foute lader/adapter, lekkende batterijen, openen 
toestel …)

De fabrieksgarantie is NIET van toepassing voor periodieke 
onderhoudswerken (bv. jaarlijkse fijnregeling) en ook niet 
voor eventueel meegeleverde batterijen. 

FUTECH is een geregistreerd handelsmerk van LASETO N.V.  
in België (BE 0808 043 652) bereikbaar op: 
info@futech-tools.com of +32 3 488 15 75.

TECHNISCHE SPECIFICATIES DISTY40 DISTY80
meetbereik 0,05 to 40m 0,05 to 80m
meetnauwkeurigheid ± 1,5mm
meeteenheden m / in / ft
laser classificatie class ii
laser type 635nm, <1 mw
afstandsmeting met kantel sensor P

horizontaal meetbereik ±90°
horizontale meetnauwkeurigheid ±0,5°
oppervlakte, volumemeting P

indirecte meting P

pythagoras propositie P

plus-minus methode P

continue meting P

minimum / maximale meting P

display verlichting P

pieptoon P

multifunctioneel eindstuk P

stof en waterdichtheid ip54
geheugen 99
temperatuurbereik van de werking -10°c to 50°c
temperatuurbereik opslag -20°c to 60°c
batterijduur tot 4000 metingen
batterijen type aaa - 2x 1,5v
laser schakelt automatisch uit na 30 seconden
toestel schakelt automatisch uit na 3 minuten
afmetingen 115 x 48 x 29mm
gewicht 0,11kg (zonder batterijen)
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